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Anhui Deepblue Medical Technology Co.,Ltd.
Codice prodotto: IFU-COVID3-01
Registrazione Ministero Salute n° 19366959

COVID-19 (SARS-CoV-2) 
Antibody IgG/IgM Test Kit 
(Colloidal Gold) 
Solo per uso diagnostico professionale
ISTRUZIONI PER L’USO 
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
DESTINAZIONE D’USO
Questo prodotto viene utilizzato per il rilevamento qualitativo degli anticorpi 
IgG/IgM anti-COVID-19(SARS-CoV-2) in campioni di siero umano, plasma 
e sangue intero. Il kit deve essere utilizzato solo per uso diagnostico in vitro. 
I nuovi coronavirus appartengono al ceppo beta. Il COVID-19 è una malattia 
infettiva acuta delle vie respiratorie. La popolazione è particolarmente esposta 
al contagio.
Sulla base dell'attuale indagine epidemiologica, il periodo di incubazione è 
compreso tra 1 e 14 giorni. I sintomi generalmente iniziano a manifestarsi 
dal 3° al 7° giorno.
I sintomi principali includono febbre, astenia, tosse secca, congestione nasale, 
rinorrea, mal di gola. Mialgia e diarrea sono sintomi meno frequenti.

PRINCIPIO DEL TEST
Questo test rapido si basa sul principio dell’oro colloidale (immunocroma-
tografia con metodo indiretto), che viene utilizzato per la rilevazione degli 
anticorpi del nuovo coronavirus COVID-19 nel sangue intero, nel siero e nel 
plasma umano.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il kit e controllare rigo- 
rosamente il tempo di reazione. Il mancato rispetto delle istruzioni d’uso può 
inficiare la performance del test.
Il test deve essere effettuato da professionisti e/o presso laboratori specializzati. 
Il kit deve essere trattato in conformità con le normative per le malattie infettive.
Proteggere dall'umidità, non aprire la bustina in alluminio prima che il 
campione sia pronto per il test. Non utilizzare il kit se la bustina in alluminio 
è danneggiata o il dispositivo è umido.
Utilizzare il kit entro il periodo di validità (24 mesi).
Utilizzare il kit e i relativi campioni a temperatura ambiente (tra i 4° e 30°C).
Non sostituire i componenti di questo kit con componenti di altri kit.
Non diluire il campione di sangue dopo il prelievo in quanto il risultato 
potrebbe essere inattendibile.
Non diluire la soluzione di rilevamento (buffer) con acqua potabile, acqua 

CONTROLLO DI QUALITÀ
La linea rossa che appare nell'area di controllo (C) rappresenta il controllo 
procedurale interno e conferma che la quantità del campione è sufficiente per 
validare il test.

LIMITAZIONI
Questo kit viene utilizzato solo per il rilevamento qualitativo degli anticorpi 
IgG/IgM anti-COVID-19(SARS-CoV-2) e non può indicare il livello degli 
anticorpi.
Un risultato negativo del test non può escludere un’infezione recente. 
Questo kit deve essere utilizzato solo per la diagnosi in vitro e in ambienti idonei.
Questo kit può essere utilizzato solo per rilevare campioni umani. I risultati 
di altre specie potrebbero non essere attendibili. 
Questo kit deve essere considerato unicamente uno strumento ausiliare alla 
diagnosi clinica. Se il risultato è positivo, si raccomanda di utilizzare altri 
metodi analitici e contattare la autorità sanitarie competenti. 
Un risultato negativo può verificarsi se la quantità di Coronavirus presente 
nel campione è inferiore ai limiti di rilevazione del test o se viene testato un 
campione di scarsa qualità.
Un risultato negativo è molto più probabilmente ascrivibile a una bassa concen-
trazione di anticorpi piuttosto che alla sensibilità analitica del prodotto.

PERFORMANCE
Sensibilità complessiva: 93% – Specificità complessiva: 97,9%
Specificità IgG: 98,9% – Specificità IgM: 97,9%
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distillata o acqua depurata.
Se dopo 30 secondi dall’aggiunta della soluzione di rilevamento (buffer) non si 
osserva migrazione di liquido nella finestra di test, depositare 1 goccia aggiun-
tiva di soluzione di rilevamento.
Conservare il kit secondo le condizioni specificate nel presente foglietto illu-
strativo.
I metodi e i risultati del test devono essere interpretati in stretta conformità 
con quanto indicato nel presente foglietto illustrativo.
Non ingerire nessun componente del kit.
Non scambiare o miscelare reagenti e componenti di lotti diversi.
Falsi positivi si possono verificare in presenza di reazioni allergiche o alti livelli 
di ferritina nel sangue.
Nella fase iniziale dell’infezione gli anticorpi non ancora sviluppati o ancora 
non sufficientemente elevati, potrebbero dare esito negativo. Si consiglia quindi 
di effettuare un nuovo test entro 7-14 giorni.
Decontaminare e smaltire tutti i campioni, i componenti del kit di reazione e 
i materiali potenzialmente contaminanti, come se fossero infetti, in un conte-
nitore a rischio biologico secondo le norme di biosicurezza.
Indossare indumenti protettivi, guanti, protezioni per gli occhi e mascherine 
durante la raccolta e la manipolazione dei campioni. Lavarsi e disinfettarsi 
accuratamente terminate le procedure.
Dopo la valutazione dei risultati, le decisioni cliniche spettano a medici compe-
tenti.

COMPONENTI DEL KIT 
Dispositivi di analisi (cassette) monouso / Soluzione di rilevamento (buffer) /  
Tubi capillari graduati monouso / Bulbi di erogazione (riutilizzabili) / Lancette 
pungidito monouso / Istruzioni d'uso

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI
Timer

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E VALIDITÀ
Conservare in luogo asciutto tra 4°C e 30°C e non esporre ai raggi diretti del sole. 
Validità di 24 mesi.
Non congelare la soluzione di rilevamento (buffer) e il dispositivo di analisi 
(cassette). 
Una volta aperta la confezione contenente il dispositivo di analisi (cassette), il 
test dovrà essere effettuato entro 1 ora.

RACCOLTA DEL CAMPIONE
Il test per la ricerca degli anticorpi IgG/IgM anti-COVID-19 (SARS-CoV-2) 
può essere eseguito su campioni di sangue intero, siero e plasma.
Il test deve essere eseguito subito dopo la raccolta del campione.
Utilizzare esclusivamente campioni trasparenti non emolizzati.
Si consiglia il prelievo del campione utilizzando il sangue del polpastrello 
raccolto per mezzo di lancette pungidito usa e getta. 

TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE
L'accuratezza della prova dipende dal processo di raccolta dei campioni: il 
congelamento e lo scongelamento dei campioni influiranno sui risultati del test. 
È preferibile realizzare il test in concomitanza con la raccolta del campione.

PROCEDURA
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e portare il dispositivo, il 
reagente e i campioni a temperatura ambiente prima dell’esame.
Aprire la confezione, estrarre il dispositivo (cassette) e posizionarlo in piano.
Raccogliere 10 μl di campione (sangue intero o siero o plasma) mediante assor-
bimento con il tubo capillare graduato e depositarlo nel pozzetto/finestrella 
del dispositivo (S). 
10 μl corrispondono alla prima tacca, color nero, segnalata del tubo graduato.
Aggiungere 1 goccia di soluzione di rilevamento (buffer) nel pozzetto/finestrella 
del dispositivo (S).
Attendere la comparsa delle linee colorate. Il risultato deve essere interpretato 
dopo 10 / 15 minuti e tassativamente entro i 30 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST
Risultato positivo. 
Compaiono due o tre linee distinte. Deve sempre comparire la linea nell'area 
di controllo (C), mentre nelle aree di test (G e M) possono formarsi una o due 
linee colorate. Contattare le autorità sanitarie competenti.
1 - In caso di formazione di una linea nell'area di controllo (C), di una linea 
nell'area di test G e di mancata comparsa di una linea nell'area di test M, signi-
fica che sono presenti anticorpi IgG nel campione, mentre non sono presenti 
anticorpi IgM. 
2 - In caso di formazione di una linea nell'area di controllo (C), di una linea 
nell'area di test M e di mancata comparsa di una linea nell'area di test G, 
significa che sono presenti anticorpi IgM nel campione, mentre non sono 
presenti anticorpi IgG. 
Risultato negativo.
Compare una linea colorata nella regione di controllo (C). Non appaiono linee 
colorate nelle aree di test G e M.
Risultato non valido. 
La linea di controllo (C) non compare. La mancata comparsa della linea di 
controllo (C) è generalmente dovuta a una quantità di campione insufficiente 
o a tecniche procedurali scorrette. Verificare la procedura e ripetere il test con 
un dispositivo di analisi nuovo. Se il problema persiste, sospendere l'uso del 
kit e contattare il rappresentante europeo autorizzato. 

Nota: 
la linea rossa nell'area di test (G e M) può assumere sfumature di colore diverse.
Tuttavia (nel periodo di osservazione previsto ovvero entro i 30 minuti dall'i-
nizio del test) anche la comparsa di una linea di colore molto chiaro e debole 
deve essere comunque interpretata come una positività a prescindere dal colore.




